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Resumen 
En el presente trabajo se describe la implementación de un circuito para detectar y 
acondicionar las señales mioeléctricas (SME), el circuito está formado por una etapa de 
pre-amplificación, seguida de una etapa de filtrado, otra etapa de amplificación y por 
último la etapa de rectificación. El diseño de los filtros se realizó por medio del software 
FilterPro Instruments (Texas Instruments-Boulevard Dallas, Texas USA); y para observar 
la respuesta del circuito ya construido se utilizó el Software LabVIEW (National 
Instruments- Austin,Texas USA). El circuito electrónico desarrollado cumple con las 
especificaciones para la detección de las SME según el estado del arte. Posteriormente 
se implementa un método TKEO en MatLAB (MathWorks- Natick, Massachusetts, USA) 
para procesar las SME con la finalidad de detectar si el músculo está en actividad o no, 
el cual resultó robusto y eficiente además de que es de fácil implementación. El interés 
del circuito obtenido y el algoritmo de procesamiento de la señal mioeléctrica es para 
aplicarla en la activación de una prótesis mioeléctrica. 




Hoy en día, el avance tecnológico en prótesis ha mejorado en su sistema de control y 
adaptación en los usuarios, ejemplo de ellos lo son las prótesis mioeléctricas. Estas 
prótesis mioeléctricas son activadas al capturar las señales eléctricas del músculo 
cuando la persona contrae dicho músculo. Por su naturaleza a estas señales se les 
conoce como señales mioeléctricas (SME), las cual se forman de todos los potenciales 
de acción de las unidades motoras (UMs). Una UM es una neurona del sistema motor del 
humano que se encuentra inervado a un grupo de fibras musculares para producir el 
movimiento cuando recibe la información por medio de un impulso eléctrico como se 
menciona en [1, 2]. Entonces las SME permiten visualizar la actividad eléctrica muscular, 
Pistas Educativas, No. 108, Octubre 2014. México, Instituto Tecnológico de Celaya. 
 
Pistas Educativas Año XXXV   -   ISSN 1405-1249 
Certificado de Licitud de Título 6216; Certificado de Licitud de Contenido 4777; Expediente de Reserva 6 98 92  ~929~ 
 
luego de ser detectadas por los electrodos, las SME serán acondicionadas y procesadas 
para que posteriormente la prótesis mioeléctrica pueda ser manipulada por el usuario. 
Uno de los objetivos de este trabajo es desarrollar un sistema básico para el registro de 
las SME, esta parte de instrumentación consta de cuatro etapas. La primera etapa es la 
pre-amplificación, nos va a permitir amplificar las pequeñas SME. La segunda etapa es 
el filtrado para depurar la información de la SME debido a que se presenta ruido ya sea 
por interferencias en el ambiente (como la red eléctrica de 60 Hz, la transmisión de radio 
y televisión, lámparas, etc.), el movimiento de cables (es el movimiento de la conexión en 
la captura de la señal con el circuito) y de señales biológicas (como señales procedente 
de otros músculos y la señal ECG) como se menciona en [3]. La tercera etapa es una 
amplificación final para ajustar el nivel de la señal a un valor deseado; y finalmente, la 
etapa de rectificación de media onda para evitar tener los componentes negativos y tener 
solo los componentes positivos de todos los potenciales de acción de las UMs. 
Otro objetivo es procesar las SME, un problema clásico del procesamiento es detectar 
los cambios en las SME con la presencia de ruido. En las SME se manifiesta el 
comportamiento eléctrico de los músculos; este comportamiento se analizó para 
manipular a la prótesis. Una importante tarea en el procesamiento es la detección del 
momento cuando el músculo empieza a activarse en base al registro de la SME. En la 
literatura [4, 5] se describen algunas propuestas por ejemplo, el método de inspección 
visual que depende de la experiencia de un experto para indicar cuando el músculo se 
encuentra activo; o bien, otro es determinar un umbral mediante el promedio de las 
señales de ruido que se presenta en las SME y algunos autores mediante varias 
experimentaciones determinan el umbral de 30 µV. Las desventajas de las propuestas 
previas es que son datos subjetivos, requieren de una persona experta en detectar los 
cambios en las SME, y que el umbral determinado no se aplica en todas las personas 
debido a que cada persona posee diferente SME por la anatomía y fisiología de su 
cuerpo. En este trabajo se usó el método TKEO (Teager-Kaiser Energy Operator) basado 
en [6, 7], es un algoritmo simple que permite la estimación de la energía necesaria para 
generar una señal dada. Esta energía está relacionada con el concepto físico de la 
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energía de una simple oscilación, la cual es proporcional al cuadrado de la amplitud y al 
cuadrado de la frecuencia. El método TKEO hace que los potenciales de la UM sean más 
sobresalientes mientras que suprime el ruido de las SME, por lo que es muy claro cuando 
se presenta actividad o no muscular al determinar un umbral después de ser procesada 
por el TKEO. 
En este trabajo se propone el diseño de un circuito electrónico para registrar las SME del 
músculo que cumpla con las especificaciones dadas por las características mencionadas 
en [3], estás son el ancho de banda que va de 20 Hz a 500 Hz, y la amplitud que oscila 
entre 0-6 mV. Además se muestra el procesamiento de las SME mediante el TKEO para 
manipular una prótesis. 
 
2. Desarrollo 
En el diagrama de bloques (ver Fig. 1) se muestra el procedimiento a seguir para el 
desarrollo de este trabajo. Como se aprecia, en el primer bloque tenemos la etapa de 
pre-amplificación donde se eleva la amplitud de las SME, el segundo bloque es la etapa 
de filtrado nos va permitir trabajar en el ancho de banda y elimina el ruido que afecta a la 
SME, en el tercer bloque se encuentra la etapa de amplificación final, mientras en el 
cuarto bloque está el proceso de rectificación que va dejar pasar los valores positivos de 




Fig. 1. Diagrama de bloques. 
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Para su entendimiento, a continuación se va a describir el procedimiento que se llevó a 
cabo en cada bloque.  
Primero, se colocan los electrodos sobre la piel donde se encuentra el músculo de interés, 
en este caso, es el músculo bíceps braquial debido a que se propone manejar una 
prótesis mioeléctrica de la articulación del codo. Los electrodos a usar son de plata-
cloruro de plata (Ag-AgCl) por ser no invasivos, desechables, de fácil uso y por su 
disponibilidad. Para su colocación se siguieron las recomendaciones de [8] para detectar 
la actividad del músculo bíceps braquial. 
Después, las SME que son detectadas en los electrodos entran al circuito electrónico 
cuyo diseño contempla las especificaciones de [9] tales como el uso de los filtros (tipos, 
frecuencia de corte), modo de detección y amplificación (tipo, impedancia de entrada, 
CMRR > 90 dB a 60 Hz) con el propósito de acondicionar la señal antes de ser procesada. 
Al seleccionar las especificaciones anteriores, se apoyó con el Software FilterProTM de 
Texas Instruments para el diseño de los filtros, y el Software Multisim de National 
Instruments para la simulación del circuito obtenido. 
-Pre-amplificación: El amplificador utilizado es un amplificador de instrumentación INA114 
de Burr-Brown por sus características: la corriente de polarización de entrada es baja (≤ 
2 nA), tiene un alto CMRR (115 dB), alta ganancia, alta impedancia de entrada y su costo 
es bajo. La ganancia (G) propuesta es de 10, al aplicarla en (1) para obtener el valor de 
la resistencia (RG), se recalculó la ganancia debido a que se aproximó al valor de una 







kRG  (1) 
Filtrado: Se emplearon filtros activos dado que tienen un mejor comportamiento en la 
señal de salida. La etapa de filtrado consiste de un filtro Notch y un filtro pasa banda. El 
filtro Notch que se implementó se basa en el circuito integrado UAF42 de Burr-Brown (ver 
Fig. 2) para eliminar el ruido que produce la señal eléctrica de 60 Hz. 
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Fig. 2. Configuración del Filtro Notch UAF42. 
 
La segunda parte de filtrado es un filtro pasa banda (ver Fig. 3) que se encarga de limitar 
en el rango de frecuencias de 20 a 500 Hz, aunque este rango es afectado por el 
movimiento de los cables conectados en los electrodos hasta el circuito. Sin embargo la 
mayoría de la energía de la señal de ruido oscila entre 0 a 20 Hz por lo cual no afecta la 
banda de interés. 
El filtro propuesto en esta etapa es de tipo Butterworth de cuarto orden, ya que su 
respuesta es plana al acercarse a la frecuencia de corte (fC) con topología Sallen-Key 
porque requiere de menos elementos por lo que se obtiene un circuito más simple 
comparado con otras topologías. El filtro pasa banda se diseñó en forma de cascada, 
donde primero se presenta un filtro pasa altas con fC = 20 Hz, seguido de un filtro pasa 
bajas con fC = 500 Hz, ambos con ganancia de 10 y diseñados en FilterProTM. Este 
diseño se implementó con un amplificador operacional TL084CN con CMRR 86 dB. 
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Amplificación 
Se implementó un amplificador inversor (ver Fig. 3) con una ganancia de 5 usando el 
mismo amplificador operacional TL084. Se calcularon las resistencias con (2), para la 
resistencia R9 se usó un trimpot para que la ganancia fuera variable, es decir, nuestra 




RG +=  (2) 
 
Rectificación 
Se aplicó la configuración de un rectificador de instrumentación de media onda (ver Fig. 
3) debido a que la señal de entrada tiene una amplitud pequeña comparado con señales 
alternas de 110 a 120 V. En este rectificador la caída de tensión que hay entre los diodos 
(0.7 V) no se desprecia se mantiene a 0 V apagando el diodo D2. De la misma forma se 
usó el amplificador operacional TL084. 
 
 
Fig. 3. Configuración del filtro pasa banda, amplificador y rectificador en un amplificador 
operacional TL084. 
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Los valores de las resistencias comerciales de la Fig. 3 se muestra en la Tabla 1, las 
resistencias deben ser de precisión y los capacitores de cerámicos y/o poliéster de 
acuerdo a su existencia en base a los valores obtenidos. 
 
Etapa Elementos Valor 
Filtro pasa altas 
C1 0.022 uF || 0.047 uF || 0.004 uF 
C2 1 uF || 0.47 uF 
R1 8.06 kΩ 
R2 75 kΩ 
R3 2.55 kΩ 
R4 22.60 kΩ 
Filtro pasa bajas 
C3 0.1 uF 
C4 0.01 uF 
R5 42.20 kΩ 
R6 2.26 kΩ 
R7 2.55 kΩ 
R8 22.60 kΩ 
Amplificador 
R9 25 kΩ 




R11 10 kΩ 
R12 10 kΩ 
Tabla 1. Valores de los elementos implementados en el circuito. 
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Para el análisis de la SME se requiere de un procesamiento digital, pero primero se debe 
tomar en cuenta la conversión analógica digital (A/D), el cual transforma las señales 
continuas a niveles de voltaje que representan un código binario. Su proceso de 
digitalización consta de las siguientes etapas: el muestreo donde se toman muestras de 
la señal continua, la retención se encarga de mantener el valor de muestra en un 
determinado tiempo para que pueda ser procesada, la cuantificación consiste en medir 
el valor del voltaje recibido y asignarle un valor de salida, y finalmente la codificación que 
traduce el valor cuantificado a un valor binario. Uno de los problemas que nos 
encontramos en el proceso de conversión (A/D) es la pérdida de información debido al 
efecto “aliasing” que consiste en obtener una señal diferente a la muestreada cuando se 
trata de reconstruir la señal analógica original. Para evitar este efecto se hace uso del 
teorema de muestreo de Nyquist, del cual indica que una señal puede ser completamente 
reconstruida sin pérdida de información, si se muestrea a una frecuencia de cuando 
menos del doble del armónico más grande que presente la señal analógica. En este caso 
la frecuencia con el armónico más grande es de 500 Hz, por lo tanto nuestra frecuencia 
de muestreo (fS) como mínimo es de 1000 Hz. Está fS incidirá en la longitud de las 
muestras de la señal a procesar, implicando mayor o menor tiempo de cómputo para 
cada registro de la SME, así mismo involucrando el retardo en la respuesta de la prótesis. 
De acuerdo con [10, 11], en el análisis de la SME lo más común es segmentar los 
registros en segmentos de longitud en 256 muestras (256 ms), si la longitud de 
segmentos disminuye el desempeño del sistema se degrada, y si aumenta requiere de 
mayor tiempo para el procesamiento; en ambos casos como consecuencia habrá un 
mayor retardo en la respuesta de la prótesis. Por lo cual la longitud de los segmentos que 
se trabajo fue de 256 muestras a una fS de 2000 Hz. La fS puede ser de 1000 Hz  como 
se ha mencionado previamente, esto es para registrar componentes de frecuencia hasta 
los 500 Hz en la SME, pero como el ancho de banda obtenido del circuito propuesto es 
mayor a 500 Hz entonces se optó por una fS de 2000 Hz; no se requiere de mayor fS 
puesto que la mayor concentración de energía no es mayor de 1000 Hz.   
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Para la digitalización hay que considerar la amplitud de la SME obtenida del circuito, esta 
puede ser pequeña o grande; uno de los problemas es detectar la amplitud pequeña de 
la SME debido a que está limitada por el nivel de ruido del sistema de amplificador. 
Amplificadores modernos tiene un nivel de ruido de unos µVs, por lo tanto, una 
digitalización alrededor de 0.5 µV/bit es suficientemente precisa. El convertidor A/D my 
DAQ de National Instruments se utilizó para digitalizar la SME. Este convertidor es de 16 
bits y con un voltaje de referencia de 1 V se pueden detectar hasta 15 µV lo cual es 
suficiente para cualquier nivel de SME. Con el programa de LabVIEW de National 
Instruments se obtuvieron los datos de la señal de salida que posteriormente se procesó 
en el Software MatLAB de MathWorks. 
Finalmente, en el circuito electrónico se calculó la relación señal/ruido (SNR) basándose 
en (3), que nos indica que tan grande es mi señal de interés con respecto al ruido, del 




RMSSNR log20=  (3) 
Donde RMSS es el valor RMS de la señal de interés, es cuando el músculo presenta una 
contracción. Mientras RMSR es el valor RMS de la señal de ruido que se presenta cuando 









2 )(1  (4) 
Donde: N es el número de muestras de la señal y x(n) es la señal. 
Entonces se obtuvieron varias señales con contracción muscular para obtener el 
promedio de RMSS, de la misma forma para las señales sin contracción muscular se 
calculó el promedio de RMSR, por último se tiene el SNR del circuito. 
 
Procesamiento 
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Se implementó el método TKEO definido en (5) en MatLAB. Después de almacenar las 
SME en LAbVIEW, éstas se procesaron en MatLAB.  
[ ] )1()1()()( 2 −+−= nxnxnxnxTKEO  (5) 
Donde: x(n) es la señal en el dominio del tiempo. 
Para su uso, primero se aplicó el TKEO a cada SME sin contracción muscular para 
determinar el umbral en (6), donde u0 es la media, oo es la desviación estándar y j es una 
variable que se determina empíricamente y está en el rango de 3-7 en base a [7]. 
00 ojuTh ⋅+=  (6) 
Después de determinar el umbral, la señal es muestreada a 2000 muestras por segundos 
con una duración de 10 s y es capturada mediante el programa de LabVIEW como se ha 
mencionado. Está señal es procesada en MatLAB, y mediante el umbral definido se 
puede detectar si hay actividad o no muscular, esto es de suma importancia para que a 
trabajo futuro una prótesis mioeléctrica se debe activar sólo bajo la influencia de las SME. 
 
3. Resultados  
El circuito diseñado se implementó en una tarjeta de circuito impreso (PCB) (ver Fig. 4) y 
se caracterizó, de la cual se obtuvo un SNR mayor a 20 dB que es aceptable para que la 
SME sea procesada, el ancho de banda es de 18-515 Hz y por cada etapa del circuito su 
ganancia corresponde a la calculada. 
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Fig. 4. Circuito propuesto en PCB. 
 
Las pruebas se realizaron con sujetos sanos voluntarios, de edades comprendidas entre 
22-26 años, sin síntomas ni signos de afecciones del sistema musculoesquelético. A cada 
sujeto de prueba se le colocan los electrodos en el músculo bíceps braquial, 
posteriormente se usó el programa de MatLAB para obtener la señal de salida (ver Fig. 
5). La señal de interés es cuando el musculo se encuentra en actividad, es decir, hay 
contracción muscular; sin embargo el músculo en reposo es la señal de ruido. Para 
obtener esta señal se le pidió al sujeto de prueba hacer contracción muscular 
aproximadamente 2s y después reposar 2s, así sucesivamente en un periodo de 10s. 
 
Fig. 5. SME obtenida del circuito de un sujeto de prueba. 
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La SME de la Fig. 5 está acondicionada, es decir, ya se amplificó y se filtró para poder 
ser procesada, pero primero se define el umbral. Como se ha mencionado, se hace uso 
de (6) para obtener la media y la desviación estándar del promedio de las señales del 
músculo en reposo después de ser procesadas por el TKEO, dando como los siguientes 
resultados, u0 = 1.1 µV, oo = 0.2 µV y j = 3, por lo tanto el umbral es de Th = 2 µV. Por 
último se procesó la SME obtenida del circuito de la Fig. 5, esto puede verse en la Fig. 6. 
 
Fig. 6. a) SME obtenida después de ser procesada en TKEO. b) Acercamiento de a) donde 
se puede apreciar con línea discontinua el umbral obtenido (2 µV). 
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En la Fig. 6a se obtuvo la SME procesada por el TKEO, de acuerdo a la operación en (5) 
la amplitud de la señal total disminuye aunque se aprecia una diferencia de la señal con 
contracción muscular y en reposo muscular; esto se debe a que el TKEO es sensible a 
los cambios instantáneos de la amplitud y la frecuencia, como la frecuencia de la señal 
en actividad es mucho mayor que la frecuencia de la señal en reposo, la salida de TKEO 
sobresale la señal en actividad y se suprime la señal en reposo. En la Fig. 6b, se hizo un 
acercamiento a la Fig. 6a para colocar la línea punteada que es el umbral específico para 
este sujeto de prueba que fue de 2 µV. Cabe mencionar que para cada sujeto su umbral 
es distinto debido a que cada persona posee una diferente SME por su anatomía; esto 
implica que cada sujeto se debe determinar su nivel de umbral. Se puede apreciar una 
clara diferencia, de que la señal en reposo no sobrepasa del umbral. Este método nos 
sirve para poder efectuar los movimientos de la prótesis, implementando una 
programación basándose en el umbral y el método TKEO. 
 
4. Discusión  
El circuito propuesto es aceptable para el uso en prótesis mioeléctrica aunque algunos 
autores mencionan [12, 13] que no se requiere de la implementación de un filtro Notch 
porque la mayor parte de la energía de la SME se encuentra alrededor de los 60 Hz, otros 
indican lo contrario, que el 95% de la energía de la SME se considera arriba de 400 Hz 
[14]. En este proyecto se usó este filtro debido a que se hace uso del ordenador para el 
procesamiento de la SME por lo que es evidente la presencia del ruido de la señal 
eléctrica. En cuanto al procesamiento de la señal, la literatura [4] recomienda el uso de 
un solo umbral solo cuando la prótesis tiene un grado de libertad en caso contrario, se 
requiere de más umbrales para esto se aplican otros métodos. Se desconoce si el método 
TKEO pueda aplicarse para prótesis con más de un canal de entrada, esto sería un 
análisis importante en el procesamiento de la SME como a trabajo futuro. 
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5. Conclusiones 
Las pruebas que se realizaron para la validación del circuito electrónico se hicieron en el 
músculo bíceps braquial, por lo cual se recomienda una posición adecuada al momento 
de realizar los ejercicios de contracción y relajación del músculo, para evitar lo más 
posible el ruido que se genera por los movimientos. También, se recomienda que el 
amplificador de instrumentación tenga un CMRR > a 90 dB para garantizar que las 
siguientes etapas no sean afectadas por el voltaje a modo común (este ruido se presenta 
cuando la tensión es la misma en las entradas). Se logró eliminar el ruido de 60 Hz gracias 
a la implementación del Filtro UAF42, colocando las resistencias del mismo valor que se 
presenta en la configuración de dicho filtro (ver Fig. 2). Y se sugiere el uso del Software 
para el diseño de los filtros, ya que nos optimiza el tiempo de cálculo de los valores de 
los capacitores y resistencias, pero antes de utilizarlo se deben conocer las condiciones 
del tipo de señal para que el filtro funcione adecuadamente.  
En el procesamiento de la SME, se seleccionó el método TKEO para indicar si existe o 
no actividad muscular debido a que es un algoritmo de fácil implementación además, de 
ser más preciso comparado con los métodos anteriores explicados previamente. 
Finalmente se aprobó al poder distinguir la actividad muscular que se presenta en las 
señales obtenidas con respecto a un umbral definido. El trabajo a futuro de este proyecto, 
es implementar el procesamiento en un microprocesador para posteriormente manipular 
una prótesis mioeléctrica. 
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